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Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Všeobecné požadavky: vyšetřovací lehátko elektrické – 2 ks

Minimální technické požadavky:
	Zadavatelem požadované parametry
	Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“

	Požadovaný přístroj
	

	Vyšetřovací lehátko elektrické pojízdné s centrální brzdou pro chirurgické oddělení.
	

	Základní parametry
	

	Lehátko s elektrickým polohováním výšky lůžka a ručním polohováním hlavové části.
	

	Ovládání elektromotoru ručním ovladačem nebo ovladačem umístěným na konstrukci pod ložnou plochou z obou stran. 
	

	Polohování lehátka možné i při plné zátěži.
	

	Ložná plocha dělená na tělo a hlavovou část délky 50cm.
	

	Koženkový potah s možností volby barvy.
	

	Min. 4 kolečka o průměru min. 75 mm, s centrální brzdou.
	

	Pracovní plocha s rozměrem 600 × 2 000 mm.
	

	Nastavitelná výška ložné plochy od podlahy min. v rozsahu 55 – 85 cm.
	

	Držák role papíru.
	

	Nosnost lehátka min. 150 kg.
	

	Ostatní
	

	Napájení 230V/50Hz
	

	V ceně dodávky je zahrnuto:
- doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu,
- předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení,
- instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy,
- kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje,
- protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod.
	

	Záruka 24 měsíců.
	

	V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.
	



· Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu. 
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