Příloha č. 6
Technická specifikace

„Dodávka systému hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF pro použití v laboratořích lékařské mikrobiologie“

1. Obecné požadavky

· systém umožňující identifikaci mikrobiálních agens pomocí Matrix Assisted Laser Desorption / Ionisation Time-Of-Flight (MALDI-TOF) hmotnostní spektrometrie,
· identifikace mikroorganismů z bakteriální kultury, ale i přímo z klinického primárního vzorku (pozitivní hemokultura, pozitivní vzorek moče) s možností identifikace přímo ze směsi kultur,
· možnost identifikace mikroorganismů s použitím specializovaných databází,
· ionizační zdroj MALDI se zabudovaným laserem.

2. Požadavky na programové vybavení

· kompletní ovládací PC stanice s laserovou tiskárnou, čtečkou čárových kódů,
· záložní zdroj přístroje součástí dodávky systému,
· kompletní software pro ovládání MALDI-TOF hmotnostního spektrometru, získání dat a jejich následnou analýzu v databázi referenčních spekter a hodnocení měření,
· rodová a druhová identifikace bude probíhat automaticky na bázi srovnání změřeného spektra charakteristických ribozomálních proteinů zkoumaného mikroorganizmu s referenčními spektry obsaženými v komplexní a otevřené referenční databázi, 
· statistické hodnocení míry shody měřených spekter se spektry referenční databáze,
· pravidelné aktualizace databází výrobcem vždy bez zbytečného odkladu poté, co budou dostupné, 
· možnost vkládat do databáze vlastní naměřená spektra a vytváření vlastních knihoven spekter,
· instalace a zaškolení obsluhy v místě instalace v českém jazyce, návody a postupy v českém jazyce,
· software pro uživatelskou správu spektrometru (validace, kalibrace).

3. Reagencie, spotřební materiál

· dodávka potřebné kompletní sestavy spotřebního materiálu a chemikálií na 3000 identifikací pro zajištění provozu laboratoře při přechodu na nový typ identifikací,
· popis, specifikace a balení reagencií a provozního spotřebního materiálu potřebného pro rutinní diagnostiku prováděnou na hmotnostním spektrometru v mikrobiologické laboratoři,
· přibližná kalkulace za vyšetření jednoho vzorku při přibližném počtu 36.000 identifikací za rok. Takto uvedená cena nebude předmětem hodnocení, bude využita k odhadu provozních nákladů zadavatele.

4. Servisní zabezpečení provozu zařízení

Uchazeč popíše a zajistí všechny úkony nutné pro správný provoz zařízení:

· definuje pravidelně prováděné nutné procesy pro správnou funkci zařízení včetně uvedení intervalu (kalibrace, preventivní prohlídky a preventivní údržbu, nutnou pro správný provoz zařízení a předepsanou výrobcem (kontroly, čištění, validace, apod.), přičemž po dobu trvání záruky toto uchazeč zajišťuje bezplatně,
· definuje součásti přístroje s omezenou životností a délku jejich předpokládané životnosti, přičemž garantovaná životnost kterékoli součásti přístroje nesmí být kratší než 2 roky,
· definuje obsah záručního servisu s tím, že zadavatel požaduje poskytnutí záruky v minimální délce 24 měsíců a v rámci takto trvající záruky zajištění jakýchkoli prací, prohlídek, údržby, náhradních dílů a dopravy bezplatně,
· uchazeč předá zadavateli kalibrační a validační protokoly, revizní zprávy, výkazy provedené práce, použitých náhradních dílů u oprav, včetně rozepsané ceny jednotlivých položek; uchazeč uvede délku záruční doby na provedené opravy v minimální délce 6 měsíců, 
· při havárii se požaduje zabezpečení provozu do 24 hodin (diagnostika poruchy, zprovoznění přístroje i při nutnosti výměny součástky) od momentu nástupu na servisní zásah, při nemožnosti provedení opravy a uvedení zařízení do funkčního stavu do 48 hodin od nahlášení závady požadujeme zapůjčení náhradního přístroje minimálně stejné kvality, 
· zadavatel požaduje možnost vzdálené diagnostiky zařízení přes internet – opakované spojení se servisním technikem formou vzdáleného přístupu při výskytu problému ve funkci zařízení,  
· objednávky havarijního servisu budou řešeny formou telefonických objednávek potvrzených e-mailovou nebo faxovou objednávkou.

Obsah pozáručního servisu a specifikace a cena prací, náhradních dílů a dopravy – na minimálně 5 let (není předmětem hodnocení): 
