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	ZADAVATEL

	Obchodní název zadavatele:
	Oblastní nemocnice Náchod a.s.

	Sídlo zadavatele:
	Purkyňova 446, 547 01 Náchod

	IČ:
	260 00 202

	DIČ:
	CZ26000202

	Profil zadavatele:
	https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html

	Zastoupen:
	Ing. Zbyňkem Chotěborským,
předsedou představenstva

	Kontaktní osoba:
	Zdeněk Vašíček

	tel:
	491 601 611

	E – mail:
	vasicek.zdenek@nemocnicenachod.cz

	Zapsání v obchodním rejstříku:
	vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333


KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

	Název:
	Dodávka a instalace svítidel pro operační sály a vyšetřovny pro ON Náchod a.s.

	Druh veřejné zakázky:
	Veřejná zakázka na dodávky

	Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty:
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Předpokládaná cena bez DPH:
	3 500 000,00 Kč


CPV

	CPV
	Popis

	31524110-9
	Lampy pro operační sály


1 PREAMBULE
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit a v případě nesouhlasu s jakoukoliv skutečností nebo procesem v ní obsaženým využije svého práva podat námitku ve smyslu § 110 zákona. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

2 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem plnění je dodávka, instalace, uvedení do provozu svítidel pro operační sály a vyšetřovny včetně bezplatného zaškolení obsluhy. Součástí předmětu zakázky je bezplatné zaškolení obsluhy. Součástí nabídky musí být prospekty na dodávané zařízení s technickým popisem a parametry, prohlášením o shodě. Při předání spolu se zařízením musí být oprávněné osobě předán předávací protokol, záruční list, prohlášení o shodě, protokol o proškolení podepsaný školitelem a proškolenými osobami a návod pro obsluhu v češtině.
Součástí zakázky jsou také bezplatné prohlídky zařízení po dobu záruky – včetně vystavení protokolů a také zajištění pozáručního servisu výše uvedeného zařízení po dobu 10 let od uplynutí záruční doby. Svítidla musí být dodána, nová, nepoužitá, nerepasována.
2.1 Parametry lamp pro operační sály:

Hlavní svítidlo pro chirurgické (3 ks) a gynekologický (1 ks) operační sály, celkem 4 kusy:
Světelný zdroj LED

Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m minimálně 150 000 lux – po celou dobu životnosti LED (minimálně 30.000 hodin). Po uplynutí této doby neklesne intenzita osvětlení pod 80%),
Fokusovatelná velikost světelného pole v rozmezí minimálně 200-300 mm
Plynulá změna intenzity osvětlení min. v rozsahu 20-100% a režimu endoskopického osvětlení

Monochromatické svítidlo - 4500 K, možnost nastavení barevné teploty ve třech krocích 3800, 4300, 4800 K
Index podání barev minimálně 93 Ra v celém světelném poli
Pracovní vzdálenost 60 – 150 cm
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení
Životnost LED minimálně 30.000 hodin

Ovládání sterilní přes rukojeť svítidla
Funkce změny průměru světelného pole a intenzity
Nesterilní ovládání přes panel na stěně

Příprava na vysokorychlostní HD kameru

Ukotvení na strop ve výšce 390 cm, podhled je ve výšce 330 cm chirurgické operační sály 1 a 2. pro sál 3 je ukotvení na strop ve výšce 385 cm, podhled je výšce 324 cm
Ukotvení na strop ve výšce 392 cm gynekologické operační sály

OP svítidlo bude napájeno z centrálního záložního zdroje
Regulace intenzity světla samostatně pro hlavní a satelitní svítidlo

Ovládání základních funkcí světla pomocí sterilní rukojeti
Ke každému svítidlu dvě resterilizovatelné rukojeti

Snadné čištění a desinfekce svítidel 

Elektrická bezpečnost podle IEC 601-1,napájení 230 V / 50 Hz, napájení svítidel z IP 54
Satelitní svítidlo pro chirurgické (3 ks) a gynekologický (1 ks) operační sály, celkem 4 kusy:
Světelný zdroj LED 

Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m minimálně 130 000 lux – po celou dobu životnosti LED minimálně 30.000 hodin. Po uplynutí této doby neklesne intenzita osvětlení pod 80%)
Fokusovatelná velikost světleného pole v rozmezí mezi 180-280 mm 

Možnost plynulé změny intenzity osvětlení min. v rozsahu 20-100% a režimu endoskopického osvětlení

Monochromatické svítidlo - barevná teplota 4500 K možnost nastavení barevné teploty ve třech krocích 3800, 4300, 4800 K
Index podání barev minimálně 93 Ra v celém světelném poli
Pracovní vzdálenost 60 – 150 cm
Životnost LED minimálně 30 000 hodin 
Ovládání sterilní přes rukojeť svítidla- funkce změny průměru světelného pole a intenzity, nesterilní ovládání přes panel na stěně

Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení, Satelitní svítidlo musí být umístěno na společném stropním držáku se svítidlem hlavním a musí být vybaveno antikolizním systémem.
Obecné požadavky na osvětlení:

Rregulace intenzity světla samostatně pro hlavní a satelitní svítidlo

Ovládání základních funkcí světla pomocí sterilní rukojeti, ke každému svítidlu dvě resterilizovatelné rukojeti

Snadné čištění a desinfekce svítidel 

Elektrická bezpečnost podle IEC 601-1,napájení 230 V / 50 Hz, napájení svítidel z centrálního záložního zdroje.
Osvětlení na vyšetřovnu chirurgie 1 kus
Monochromatické svítidlo LED - barevná teplota 4500 K

Intenzita osvitu min. 50.000 luxů ve vzdálenosti 1 m – po celou dobu životnosti LED
Ø pracovního pole cca 160 - 170 mm

Pracovní vzdálenost cca 500 – 1500 mm

Autoklávovatelná rukojeť
Mobilní podstavec – pohyblivé a nastavitelné rameno pojízdné 4x kolečka (2x brzděná)

Polohovatelnost ve všech směrech 360°
Operační světlo pro chirurgickou ambulanci Ambulantní pavilon 2 kusy
Stropní monochromatické svítidlo LED svítidlo - barevná teplota 4500 K,

Intenzita osvitu min. 100.000 luxů ve vzdálenosti 1 m – po celou dobu životnosti LED minimálně 25.000 hodin. Po uplynutí této doby neklesne intenzita osvětlení pod 80%
Možnost plynulé změny intenzity osvětlení min. v rozsahu 50-100%
Index podání barev minimálně 93 Ra v celém světelném poli
Regulovatelné nastavení osvětlené plochy v rozsahu cca 150 - 300 mm

Pracovní vzdálenost cca 500 – 1500 mm
Ukotvení na strop ve výšce 317 cm, podhled je umístěn ve výšce 277 cm

Výklopné a výškově nastavitelné

Životnost LED min. 25 000 hodin 
Ovládání na svítidle,

Napájení z externí UPS 240V– není součástí poptávky 
Pojízdné operační světlo LED ortopedie 1 kus
Intenzita osvitu 50.000 luxů ve vzdálenosti 1 m – po celou dobu životnosti LED
minimálně 25.000 hodin. Po uplynutí této doby neklesne intenzita osvětlení pod 80%
Nastavitelný výkon osvitu 25.000-50.000 luxů (3 stupně)

Barevná teplota 4000 K

Ø pracovního pole 160 mm, fokusace nebo přiblížením/oddálením světla
Pracovní vzdálenost 1200 – 2000 mm 

Životnost LED min. 25 000 hodin 
Barevný index Ra > 94

Polohovatelnost ve všech směrech 360°

Celkový průměr satelitu 240 mm +- 10%
2.2 Pozáruční servis

Celoroční údržba lamp pro operační sály bude zajišťována po uzavření servisní smlouvy a to v rozsahu:

a) pravidelná preventivní údržba
b) opravy poruch či jakýchkoliv jiných příčin (byť jen částečných) nefunkčnosti zařízení
c) pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly dle ust. § 27 zákona č.123/2000 Sb., v platném znění (dále zákon o „ZP“) dle postupu určeného výrobcem, stejně tak servis a údržba ve smyslu § 28 ZP
d) provádění standardních vylepšení přístroje, vč. vylepšení, která jsou nutná k provozu s případně jinými přístroji, systémem, apod.
e) kontrola kvality, kalibrace a nastavení
f) ostatní práce a služby, které si objednatel objednává 
3 LHŮTY A MÍSTO PRO PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
3.1 LHŮTY PLNĚNÍ

Místem plnění je gynekologický a chirurgické operační sály, vyšetřovna chirurgie, chirurgická ambulance a ortopedická ambulance Oblastní nemocnice Náchod a.s. Doba plnění je ihned po podpisu kupní smlouvy. Termín předání je max. 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy.
4 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI
4.1 ROZSAH POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI

Požadavky zde uvedené specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci v tomto zjednodušeném podlimitním řízení. 

4.1.1 Kvalifikace uchazeče

Uchazeč je povinen ve lhůtě stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se dle § 50 odst. 1 zákona rozumí:

a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

4.1.2 Způsob prokázání kvalifikace

Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem uvedené níže splňuje. Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení §82 odst. 4.
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace musí obsahovat zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být v originále nebo v úředně ověřené kopii součástí nabídky.

4.1.3 Prokazování kvalifikace pomocí subdodavatele

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odstavec 1 písmeno b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a)

4.1.4 Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů § 125 a násl. zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

4.1.5 Prokazování kvalifikace certifikátem

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

4.2 Základní kvalifikační předpoklady

4.2.1 Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona, tzn. že požadavky splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
4.2.2 Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle §53 odstavec 1 písmena předložením:

a)
prostou kopií výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b)], výpis z evidence Rejstříků trestů uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak za právnickou osobu , tak za statutární orgán nebo za všechny členy statutárního orgánu. Podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy evidence Rejstříku trestů za vedoucího organizační složky, jakož i za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu zahraniční osoby.
b)
prostou kopií potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f)],

c)
prostou kopií potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h)],

d)
čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c), d), e), g), i), j), k)].
4.3 Profesní kvalifikační předpoklady

4.3.1 Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona, tzn. že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

a) prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) prostou kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu, který prokazatelně pokrývá všechny činnosti, které jsou předmětem této veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

4.3.2 Pravost dokladů

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

4.4 Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti musí být podepsáno osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být v originále nebo v úředně ověřené kopii součástí nabídky.
4.5 Technické kvalifikační předpoklady

4.5.1 Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 předložením těchto dokladů:

a)
seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být:
1.
osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

2.
osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3.
smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na realizaci minimálně 2 zakázek na dodávku a instalaci světel pro operační sály, kdy hodnota činila nejméně 800 000,00 Kč (bez DPH) za každou ukončenou zakázku.
4.6 Další obsah nabídky

Součástí nabídky musí být dále

a)
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

b)
má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c)
prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Toto prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

5 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Hodnocení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí více kritérií, kde každé kritérium bude hodnoceno zvlášť. Důležitost jednotlivých kritérií bude vyjádřena jejich vahou (viz dále). Vyhodnocení nejvýhodnější nabídky bude provedeno bodovací metodou.

Jednotlivé nabídky budou hodnoceny dle těchto kritérií:
1. nabídková cena za dodávku bez DPH



70%

2. nabídková cena za servisní paušál bez DPH


30%

Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100 přičemž nejvyšší počet bodů v daném kritériu obdrží nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro kritérium č. 1 – 2 získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejnižší předložené nabídkové ceny k nabídkové ceně hodnocené nabídky dle vzorce:
Nejnižší předložená nabídková cena 

100 x 

______________________________

= Výsledný počet bodů

Nabídková cena hodnocené nabídky

Výsledný počet bodů bude vynásoben příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria a zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Před samotným hodnocením budou nabídkové ceny posouzeny z hlediska § 77 ZVZ, tedy zda se nejedná o tzv. mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel upozorňuje uchazeče na skutečnost, že nabídkové ceny, které budou nižší o 30% a více než bude průměr nabídkových cen ostatních uchazečů, budou tyto nabídky považovány za nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Uchazeči, kteří předložili takové nabídky, budou v souladu s §77 ZVZ vyzváni ke zdůvodnění částí nabídky, které jsou podstatné pro určení výše nabídkové ceny.

Kritérium č. 1 – nabídková cena za dodávku bez DPH

V tomto kritériu bude hodnocena celková nabídková cena uchazeče za dodávku dle bodu 1 – Předmět plnění.

Kritérium č. 2 – nabídková cena za servisní paušál bez DPH

V tomto kritériu bude hodnocena celková nabídková cena za servisní paušál. Celková cena bude uvedena za celou dobu trvání kupní smlouvy se závazkem pozáručního servisu. Součástí ceny budou veškeré náklady na opravy a údržbu zboží a to jak pravidelné, tak i opravy na základě objednávek zadavatele. Dále cestovné, náhradní díly, BTK včetně vystavení protokolu. Doba trvání smluvního vztahu bude uzavřena na dobu 10 let od po uplynutí záruční doby. Nástup na pozáruční servis bude do 24 hod od nahlášení servisní závady.
5.1 Sestavení celkového pořadí

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek nejnižší nabídková cena za dodávku a instalaci světel pro operační sály. Pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné, rozhodne o pořadí nabídek nižší nabídková cena za servisní paušál bez DPH.

6 ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůtu stanovil zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 60 kalendářních dnů.

7 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1 NABÍDKOVÁ CENA

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za řádné provedení dodávky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení sjednané dodávky.
7.2 PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena za provedení dodávky bude zpracována jako celková cena za úplné provedení dodávky. Závazným podkladem pro zpracování nabídkové ceny je tato zadávací dokumentace.

Jednotlivé ceny budou uvedeny v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Součástí zadávací dokumentace je formulář pro uvedení nabídkové ceny (rekapitulace ceny).

7.3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za provedenou dodávku bude uhrazena podle následujících podmínek:

Provedená dodávka bude uhrazena na základě vystavené faktury po dodání, instalaci a uvedení do provozu světel pro operační sály. Uvedením do provozu je myšleno protokolární odevzdání uživateli, které bude podepsáno oprávněnou osobou, která bude uvedena v kupní smlouvě jako osoba oprávněná k převzetí přístroje.
8 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

8.1 Nabídka uchazeče

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v otevřeném zjednodušeném podlimitním řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. 
Nabídka dodavatele bude podána v jednom originále a v jedné kopii, v písemné formě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odstavec 6 zákona. Nedodání kopie nabídky nebude důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.

Povinnou součástí originálu nabídky bude kompletní nabídka v elektronické podobě (CD nebo jiný datový nosič).
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce, v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka.
8.2 Zabezpečení nabídky uchazeče

Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
8.3 Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou včetně úředních dokladů a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

8.4 Členění nabídky

Nabídka dodavatele musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny.

8.4.1 Krycí list nabídky
Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

8.4.2 Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
· Čestné prohlášení o Splnění základních kvalifikačních předpokladů,

· Čestné prohlášení o Splnění profesních kvalifikačních předpokladů,

· Čestné prohlášení o Splnění technických kvalifikačních předpokladů.

8.4.3 Další obsah nabídky

· Čestné prohlášení o Ekonomické a finanční způsobilosti

· Čestné prohlášení dle § 68 ZVZ
8.4.4 Nabídková cena

· Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny,

8.4.5 Návrh smlouvy

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem dodavatele a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.

8.4.6 Ostatní

V tomto oddíle budou doloženy prospektový materiály k dodávaným světlům na operační sály, spolu s technickým popisem a parametry, včetně prohlášení o shodě.

9 MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:
Nabídky budou podány v uzavřených obálkách označených: „SOUTĚŽ – DODÁVKA A INSTALACE LAMP PRO OPERAČNÍ SÁLY PRO ON NÁCHOD a.s.
Místo pro podání nabídky: 


Oblastní nemocnice Náchod a.s.









Budova C - suterén









Purkyňova 446









547 69 Náchod

Lhůta podání nabídky:

12. 01. 2015, do 12:00 hod.

Čas podání nabídky v pracovních dnech:
08:00 – 14:00 hod.

Nabídky je možno zaslat na adresu: 

Oblastní nemocnice Náchod a.s
Zdeněk Vašíček

Purkyňova 446

547 69 Náchod

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude komise otevírat.

10 MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK:

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 12.01.2015 v 12:15 hod. v sídle zadavatele, zasedací místnost budova „E“. Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci dodavatelů, kteří předložili své nabídky nejpozději v termínu pro podání nabídky. Zadavatel omezuje počet zástupců dodavatelů přítomných při otevírání obálek s nabídkami na jednu osobu oprávněnou jednat za dodavatele, která doloží tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku uchazeče (případně obdobnou listinou prokazující složení statutárního orgánu uchazeče) a předložením občanského průkazu, nebo osoba pověřená dodavatelem na základě plné moci. Tato plná moc bude předána při zahájení otevírání obálek.
11 OBCHODNÍ PODMÍNKY
11.1 OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy, která je součástí této zadávací dokumentace. Dodavatel do obchodních podmínek doplní zvýrazněné údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

11.2 ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče (nabídkou se ve smyslu §68 odst. 2 zákona rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v zjednodušeném podlimitním řízení) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.

11.3 VYJASNĚNÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení § 49 zákona.

12 OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

12.1 Podmínky překročení nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
13 OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
13.1 Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna bude provedena písemnou formou nejpozději do 6 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

13.2 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být doručena na adresu Oblastní nemocnice Náchod a.s., Zdeněk Vašíček, Purkyňova 446, 547 69 Náchod. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace vasicek.zdenek@nemocnicenachod.cz.

Zadavatel telefonické dotazy neakceptuje.
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, budou uveřejňovány na profilu zadavatele, na adrese https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1330.html
13.3 Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti uchazeče

Zadavatel má právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti uchazeče. Takovéto dodatečné informace doručí zadavatel všem uchazečům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

13.4 Zrušení zadávacího řízení 

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

13.5 Uveřejnění výsledků

Zadavatel si tímto vyhrazuje právo zveřejnit rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 odst.4, jakož i rozhodnutí o vyloučení uchazeče dle § 60 odst.2 a § 76 odst.6 na profilu zadavatele. V těchto případech se rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
13.6 Další
Náklady na vypracování a podání nabídky zadavatel nehradí.

V Náchodě dne 17. 12. 2014
Ing. Zbyněk Chotěborský
Předseda představenstva 

ON Náchod a.s.
Přílohy:

Příloha č. 1 – krycí list

Příloha č. 2 – formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny

Příloha č. 3 – formulář pro prokázání splnění technických parametrů
Příloha č. 4 – formulář pro prokázání ekonomické a finanční způsobilosti

Příloha č. 5 – formulář pro rekapitulaci splnění parametrů

Příloha č. 6 – kupní smlouva se závazkem pozáručního servisu pro ON Náchod a.s.
Příloha č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST

pro veřejnou zakázku

DODÁVKA A INSTALACE SVĚTEL PRO OPERAČNÍ SÁLY PRO ON NÁCHOD a.s.
	UCHAZEČ 

(obchodní firma nebo název)
	

	Sídlo

(celá adresa včetně PSČ)


	

	Právní forma


	

	Identifikační číslo


	

	Daňové identifikační číslo
	

	
Kontaktní osoba
	

	Tel
	
	Email
	


	Nabídková cena za dodávku celkem včetně servisu v Kč bez DPH

(zaokrouhlit na celé koruny)
	


V …………………….. dne…………..








……………………………….








Razítko  podpis uchazeče

Příloha č. 2

FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

DODÁVKA A INSTALACE SVĚTEL PRO OPERAČNÍ SÁLY PRO ON NÁCHOD a.s.
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA

	NÁKLADY
	KUSY
	CENA

BEZ DPH
	DPH
	CENA VČETNĚ DPH

	

	Nabídková cena za dodávku hlavního svítidla 
	4
	
	
	

	Nabídková cena za dodávku osvětlení vyšetřovny chirurgie 
	1
	
	
	

	Nabídková cena za dodávku operačního světla pro chirurgickou ambulanci
	2
	
	
	

	Nabídková cena za dodávku pojízdného operačního světla LED pro ortopedii
	1
	
	
	

	Servisní paušál po dobu trvání smlouvy
	
	
	
	

	Celková nabídková cena
	
	
	
	


Poznámka: cenu za servisní paušál uvádějte do této tabulky za celou dobu trvání smlouvy. Počátek servisní smlouvy je počítán od uplynutí záruční doby.
Datum: ……

	Otisk razítka


	                             ___________________________________

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče 




Příloha č. 3
FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

DODÁVKA A INSTALACE SVĚTEL PRO OPERAČNÍ SÁLY PRO ON NÁCHOD a.s.
SEZNAM VÝZNAMNÝCH DODÁVEK POSKYTNUTÝCH DODAVATELEM V POSLEDNÍCH 3 LETECH

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro dodavatele:

Obchodní firma _______________________________________________________

Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena:

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na realizaci minimálně 2 zakázek na dodávku a instalaci světel pro operační sály, kdy hodnota činila nejméně 800 000,00 Kč (bez DPH) za každou ukončenou zakázku.
	referenční dodávka A/1

	Požadovaný údaj
	Hodnota požadovaného údaje

	Název zakázky
	

	Místo zakázky
	

	Objednatel 

(název a sídlo)
	

	Rok provedení dodávky (zahájení a dokončení)
	

	Investiční náklady zakázky,
	

	Stručný popis zakázky (zejména technické údaje prokazující splnění vymezeného parametru)
	


Datum: ………

	Otisk razítka


	____________________________________

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 


Poznámka:

a)
Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

b)
Ke každému formuláři (minimálně ke každé definované referenční dodávce) musí dodavatel předložit:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Příloha č. 4
FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU
DODÁVKA A INSTALACE SVĚTEL PRO OPERAČNÍ SÁLY PRO ON NÁCHOD a.s.
Uchazeč:
Sídlo:
IČ/DIČ:

Jednající:
Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že je dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku s názvem DODÁVKA A INSTALACE SVĚTEL PRO OPERAČNÍ SÁLY PRO ON NÁCHOD a.s.

Datum: ……

	Otisk razítka


	                             ___________________________________

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 




Příloha č. 5
FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI SPLNĚNÍ PARAMETRŮ
DODÁVKA A INSTALACE SVĚTEL PRO OPERAČNÍ SÁLY PRO ON NÁCHOD a.s.
Parametry světel pro operační sály:
	Hlavní svítidlo pro chirurgické (3 ks) a gynekologický (1 ks) operační sály, celkem 4 kusy:

	parametr
	ANO/NE
	hodnota/popis

	Světelný zdroj LED
	
	

	Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m minimálně 150 000 lux – po celou dobu životnosti LED minimálně 30.000 hodin. Po uplynutí této doby neklesne intenzita osvětlení pod 80%
	
	

	Fokusovatelná velikost světelného pole v rozmezí minimálně 200-300 mm
	
	

	Možnost plynulé změny intenzity osvětlení min. v rozsahu 20-100% 
	
	

	Režim endoskopického osvětlení
	
	

	Monochromatické svítidlo - 4500 K, možnost nastavení barevné teploty ve třech krocích 3800, 4300, 4800 K
	
	

	Index podání barev minimálně 93 Ra v celém světelném poli
	
	

	Pracovní vzdálenost 60 – 150 cm
	
	

	Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení, 
	
	

	Životnost LED minimálně 30.000 hodin
	
	

	Ovládání sterilní přes rukojeť svítidla 
	
	

	Funkce změny průměru světelného pole a intenzity
	
	

	Nesterilní ovládání přes panel na stěně
	
	

	Příprava na vysokorychlostní HD kameru
	
	

	OP svítidlo bude napájeno z centrálního záložního zdroje
	
	

	Regulace intenzity světla samostatně pro hlavní a satelitní svítidlo
	
	

	Ovládání základních funkcí světla pomocí sterilní rukojeti, ke každému svítidlu dvě resterilizovatelné rukojeti
	
	

	Ke každému svítidlu dvě resterilizovatelné rukojeti
	
	

	Snadné čištění a desinfekce svítidel 
	
	

	Elektrická bezpečnost podle IEC 601-1,napájení 230 V / 50 Hz, napájení svítidel z IP 54
	
	

	Satelitní svítidlo pro chirurgické (3 ks) a gynekologický (1 ks) operační sály, celkem 4 kusy:
	
	

	Světelný zdroj vysoce výkonné LED 
	
	

	Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m minimálně 130 000 lux –po celou dobu životnosti LED minimálně 30.000 hodin. Po uplynutí této doby neklesne intenzita osvětlení pod 80%
	
	

	Fokusovatelná velikost světleného pole v rozmezí mezi 180-280 mm
	
	

	Možnost plynulé změny intenzity osvětlení min. v rozsahu 20-100% a režimu endoskopického osvětlení
	
	

	Monochromatické svítidlo - barevná teplota 4500 K možnost nastavení barevné teploty ve třech krocích 3800, 4300, 4800 K
	
	

	Index podání barev minimálně 93 Ra v celém světelném poli
	
	

	Pracovní vzdálenost 60 – 150 cm
	
	

	životnost LED minimálně 30 000 hodin
	
	

	Ovládání sterilní přes rukojeť svítidla- funkce změny průměru světelného pole a intenzity, nesterilní ovládání přes panel na stěně
	
	

	Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení
	
	

	Satelitní svítidlo musí být umístěno na společném stropním držáku se svítidlem hlavním a musí být vybaveno antikolizním systémem.
	
	

	Obecné požadavky na svítidlo:
	
	

	Regulace intenzity světla samostatně pro hlavní a satelitní svítidlo
	
	

	Ovládání základních funkcí světla pomocí sterilní rukojeti, ke každému svítidlu dvě resterilizovatelné rukojeti
	
	

	Snadné čištění a desinfekce svítidel
	
	

	Elektrická bezpečnost podle IEC 601-1,napájení 230 V / 50 Hz, napájení svítidel z centrálního záložního zdroje.
	
	


· Cena, včetně DPH za 1 ks ………………….. Kč

· Cena za pozáruční, 10 let trvající paušální servis na nabízené zboží (1 ks svítidla) – v ceně je obsažen čas technika, cestovní náklady, BTK (včetně spotřebního materiálu potřebného k jejich provedení) ………. Kč

Předpokládaná životnost v letech……

Osvětlení na vyšetřovnu chirurgie 1 kus
	Parametr
	ANO/NE
	Hodnota/popis

	Monochromatické svítidlo LED - barevná teplota 4500 K
	
	

	Intenzita osvitu min. 50.000 luxů ve vzdálenosti 1 m – po celou dobu životnosti LED
	
	

	Ø pracovního pole cca 160 - 170 mm
	
	

	Pracovní vzdálenost cca 500 – 1500 mm
	
	

	Autoklávovatelná rukojeť
	
	

	Mobilní podstavec – pohyblivé a nastavitelné rameno pojízdné 4x kolečka (2x brzděná)
	
	

	Polohovatelnost ve všech směrech 360°
	
	


· Cena, včetně DPH za 1 ks ………………….. Kč

· Cena za pozáruční, 10 let trvající paušální servis na nabízené zboží (1 ks vyšetřovacího světla) – v ceně je obsažen čas technika, cestovní náklady, BTK (včetně spotřebního materiálu potřebného k jejich provedení) ………. Kč

Předpokládaná životnost v letech……
Operační světlo pro chirurgickou ambulanci Ambulantní pavilon 2 kusy
	parametr
	ANO/NE
	Hodnota/popis

	Stropní monochromatické svítidlo LED svítidlo - barevná teplota 4500 K,
	
	

	Intenzita osvitu min. 100.000 luxů ve vzdálenosti 1 m – po celou dobu životnosti LED minimálně 25.000 hodin. Po uplynutí této doby neklesne intenzita osvětlení pod 80%
	
	

	Možnost plynulé změny intenzity osvětlení min. v rozsahu 50-100%
	
	

	Index podání barev minimálně 93 Ra v celém světelném poli
	
	

	Regulovatelné nastavení osvětlené plochy v rozsahu cca 150 - 300 mm
	
	

	Pracovní vzdálenost cca 500 – 1500 mm
	
	

	Ukotvení na strop ve výšce 317 cm, podhled je umístěn ve výšce 277 cm
	
	

	Výklopné a výškově nastavitelné
	
	

	Životnost LED min. 25 000 hodin
	
	

	Ovládání na svítidle
	
	

	Napájení z externí UPS 240V– není součástí poptávky
	
	


· Cena, včetně DPH za 1 ks ………………….. Kč

· Cena za pozáruční, 10 let trvající paušální servis na nabízené zboží (1 ks OP svítidla) – v ceně je obsažen čas technika, cestovní náklady, BTK (včetně spotřebního materiálu potřebného k jejich provedení) ………. Kč

· Předpokládaná životnost v letech……
Pojízdné operační světlo LED ortopedie 1 kus
	Parametr
	ANO/NE
	Hodnota/popis

	Intenzita osvitu 50.000 luxů ve vzdálenosti 1 m – po celou dobu životnosti LED minimálně 25.000 hodin. Po uplynutí této doby neklesne intenzita osvětlení pod 80%
	
	

	Nastavitelný výkon osvitu 25.000-50.000 luxů (3 stupně)
	
	

	Barevná teplota 4000 K
	
	

	Ø pracovního pole 160 mm, fokusace přiblížením/oddálením svítídla
	
	

	Pracovní vzdálenost 1200 – 2000 mm 
	
	

	Životnost LED min. 25 000 hodin
	
	

	Barevný index Ra > 94
	
	

	Polohovatelnost ve všech směrech 360°
	
	

	Celkový průměr satelitu 240 mm +- 10%
	
	


· Cena, včetně DPH za 1 ks ………………….. Kč

· Cena za pozáruční, 10 let trvající paušální servis na nabízené zboží (1 ks OP svítidla) – v ceně je obsažen čas technika, cestovní náklady, BTK (včetně spotřebního materiálu potřebného k jejich provedení) ………. Kč

· Předpokládaná životnost v letech……
Datum: ……

	Otisk razítka


	                             ___________________________________

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče 
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